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Frakcioneta destilacija E

Apgust skidru vielu maisijuma sadaliSanas prasmes, veicot destilésanu. Eksperimenta
sadala pentana un heptana maisijumu.

NepiecieSams: 1

e Pentana un heptana maisijums 25 mL;
e Udens dzeséSanai;

e varkermeni vai magnetiskais maisitajs;
e stativs;

e pliting;

o termometrs;

e gumijas vai Slifa skava;

e apalkolba;

e piltuve;

e Udensvanna;

e \irca uzmava;

e deflegmators;

e Libiga dzesinatajs;

e uztvergjkolbas.

Darba gaita: 2

1. Sastada destilacijas iekartu.
2. Apalkolba ievieto varkermeni vai magnéetiska maisitaja ampulu.

3. lestiprina apalkolbu stativa, taja caur piltuvi ielej destilejamo vielu un to iegremde
atbilstosa vanna, kas novietota uz plitinas.
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Savieno Virca uzmavu ar deflegmatoru un ar apalkolbu.
levieto termometru Virca uzmavas augseja kakla.
Savieno un sastiprina Virca uzmavu ar Libiga dzesinataju.

Novieto destilacijas iekartu ta, lai uztverejkolba balstitos uz stabila pamata.
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Piesledz dzesinataja apaksejo galu pie Udens krana, savukart otru cauruli ievieto
izlietne. Lenam iesledz udens kranu un parliecinas, ka caur dzesinataju plust Iena
udens plusma.

9. Savac trauka katru vielu, kas destilgjas nemainiga temperatura.

10.Savac atseviski vielu maisijumu, kas destilgjas, kad temperattra pakapeniski
mainas.

11.Savac otru vielu, kad tvaiku temperatura ir sasniegusi otras vielas virSanas
temperaturu un vairs nemainas, cita trauka.

Metodiskas norades: 3

Destilacija ir skidru vielu attirisanas pamatmetode. Destilacijas pamata ir vielas
iztvaicéSana un attiritas vielas kondensacija cita trauka. Skoléniem no divu vielu
maisijuma jaiegust atseviskas vielas, Saja gadijuma, jasadala 25 mL pentana un
heptana maisijums individualas vielas!

Termometru Virca uzmavas augse€ja kakla izvelas atbilstosi destilgjamo vielu
virSanas temperaturai, ar tik garu kaju, lai termometra rezervuars atrastos aptuveni 1
cm zem Virca uzmavas novadcaurules.

Sastiprinasanai var izmantot gumijas vai Slifu skavas.

Destilacijas iekartu novieto ta, lai uztvergjkolba balstitos uz stabila pamata. To
panak vai nu destilacijas kolbu un lidz ar to visu iekartu nedaudz pieliecot, vai nu
novietojot zem uztvergjkolbas pacelaju. Ja vien neizmanto visisakos Libiga
dzesinatajus, tos noteikti atbalsta triszaru skava, kas iestiprinata atseviska stativa.
Stingri iestiprinat skava dzesinataju nedrikst, jo savienojuma vietas destilacijas
iekarta var saplist.

Temperaturas paaugstinasanas pec pirmas vielas destilacijas beigam lidz otras
vielas destilacijas temperaturai ne vienmer notiek strauji.
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